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EZP-271-2/95/2014-p.3
Dotyczy: Dostawa zestawów do separacji autologicznych płytek krwi nr postęp. EZP-271-2/95/2014
Zamawiający poprawia odpowiedzi w pytaniach 4, 7 oraz 8 
winno być :
Pytanie 4
 W zabiegach śródoperacyjnych (np. brak zrostu) ogromną rolę pełni aktywator w postaci trombiny, który uwalnia czynniki wzrostu z płytek krwi i nadaje żelową konsystencję PRP (zbędny przy zabiegach iniekcyjnych – entezopatiach) – w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający wymaga urządzenia do produkcji autologicznej trombiny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.
Pytanie 7
Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, dopuści także:
Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem że budowa zestawu umożliwi bliskie 100 % usunięcie erytrocytów oraz ponad 90% granulocytów z PRP zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie w/w parametrów.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści również - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 27 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego). Z zestawem do pozyskania i separacji 5-6 ml autologicznej trombiny.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,                                                          

- 9x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,                                                            

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, 

- wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP.  

- 1 separator PRP 30ml,  1 strzykawka pobraniowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10ml, igła 18G, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi.    

Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin  oraz pobranie  trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. 

Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną oraz końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny, igła/kaniula.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem że budowa zestawu umożliwi bliskie 100 % usunięcie erytrocytów oraz ponad 90% granulocytów z PRP zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających spełnienie w/w parametrów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Składanie ofert: 24.06.2014 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b
Otwarcie ofert: 24.06.2014 r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa           
Lek. med. Andrzej Bałaga
