Krakow, dnia 10 marca 2017 roku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZACE TRESCI SIWZ

Dotvczy: EZP-271-2-11/2017

Dzialajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiajacy — Uniwersytecki
Szpital Dziecigcy w Krakowie informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznegoe na dostaweg
pomp insulinowych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartodei ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
& ustawy, wplynely do zamawiajacego pytania dotyczace treei specyfikacji istotnych warunkow zamadwienia.
Tres¢ zapytan wraz z wyjas$nieniami ponizej:

Pytanie 1 - Potyczy: Zadanie nr 1. 2, 3, Punkt 1.3:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiang zapisu w punkeie 5 ,Klasa ochrony przed wilgocig i zalaniem nie
gorsza niz IPX 7" na zmiang na klas¢ przynajmniej IPX 7 bez punktacji dodatkowej za klasg IPX 8. Parametr o
ktorym mowa, mie jest az tak znaczacy dla pacjenta, gdyz wszyscy producenci pomp dziatajgcy na rynku polskim,
pomimo ré6znej klasy wodoodpornosci zalecaja odigczenie pompy przed kazdym kontaktem z wods takim jak np.
kapiel, prysznic, basen (patrz instrukcja uzytkownika pompy Paradigm 715 firmy Medtronic, punkt: ,,Nalezy
unika¢ zanurzania pompy w wodzie" w rozdziale: ,,Wazna informacja a dotyczaca bezpiecznego stosowania
pompy insulinowej Paradigm - dotyczy wszystkich modeli"; patrz instrukeja uzytkownika pompy firmy Roche,
rozdziat 3.3 ,,Pompa insulinowa a woda", punkt 3.3.,,Przypadkowy kontakt z woda)" oraz rozdziat 7.3 ,,Pompa
insulinowa a woda"). Klasa IPX -7 pozwalajaca na zanurzenie na gleboko$¢ 1 metra na 30 minut jest
wystarczajgcym zabezpieczeniem na przypadkowy kontakt z wodg np. deszcz, czy zachlapanie pompy.
Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 2 - Dotyezy: Zadanie nr 1, 2, 3 Punkt 2.1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu w punkcie jak wyzej? ,,.Pelna bezplatna gwarancja w okresie
nie krotszym niz 48 miesigcy od daty odbioru potwierdzonej protokotem odbioru dostawy” na: Bez punktacji
dodatkowej za dhugosé udzielenia gwarancji. Informujemy, Ze nasza firma, jako potencjalny oferent, w sytuacji,
kiedy pompa insulinowa uzywana przez pacjenta uznana zostanie za wadliwa, zawsze zostanie wymieniona na
pompeg sprawna, sprawdzona, wolng od wad. Kiedy pompa ulegnie uszkodzeniu, co zostanie zgloszone oraz
potwierdzone przez wykwalikowanych pracownikdw naszej catodobowej infolinii, pompa taka zostanic
wymieniona na pelmowarto$ciows ,tego samego modeiu. Pragniemy poinformowad, iz zapis procedury NFZ
odrgbnie kontraktowanej méwi: ,, Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci” , W punkcie
2.5 méwi: ,, Na koszty §wiadczenia skfadajg sig: 1) zaopatrzenie Swiadczeniobiorcy w nowg pompe insulinowg nie
czescief nit raz na 4 lata oraz zapewnienie serwisu tef pompy (zaprzestanie leczenia = uzyciem pompy nie rodzi
obowigzku jef zwrotu Swiadczeniodawcy)” Z interpretacji tego zapisu wynika iz pacjent ktory leczy sie przy
pomocg pompy insulinowej starszej niz 4 lata ma prawo staraé sig o nowe urzadzenie.

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pvtanie 3 - Dotvezy: Zadanie 1,2, 3
Czy Zamawigjgcy wyrazi zgode na zapis w SIWZ nowego dodatkowego parametru punktowanego,

nicograniczajacego innych Wykonawcow: Fumkcia kalkulatora bolusa bedgeq integralng czeScig pompy
insulinowej tzw. whudowany kalkulator bolusa wewngtrzry TAK —10 pkt. NIE — 0 pkt. Uzasadnienie

Kalkulator Bolusa Medtronic jest integralna-wewnetrzna-czedcia pompy z funkeja stuzaca do obliczania bolusa
wymaganego do skompensowania positku lub skorygowania wysokiego stezenia glukozy we krwi. W tym celu
Kalkulator Bolusa korzysta z ustawiefi osobistych uzytkownika zaprogramowanych w pompie, w ktérym jest
wbudowany takich jak: jednostki weglowodanéw (gr lub WW), przeliczniki weglowodanowe (gr
weglowodanéw/jednostke insuliny lub jednostki insuliny/WW), jednostki stezenia glukozy (mmol/l Iub mg/dD),
wrazliwo$¢ na insuling, docelowy zakres glukozy we krwi, czas aktywnodci insuliny. Uzytkownik pompy
Medtronic moZe rgcznie w pompie bez koniecznodci stosowania drugiego urzadzenia zmodyfikowaé
zasugerowana przez Kalkulator Bolusa dawke insuliny, dostosowujac ja i wykorzystujac réwniez w sytuacjach
szczegblnych (wysitek fizyczny, infekcja).




Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ.

Pvytanie 4 - Dotvezy: Zadanie nr3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do SIWZ w nowego parametru punktowanego:

Zamawiajgcy dopuszeza rownies wzgdzenie spelniaigee w/w parametry lechniczne nowszef generacii, Pompa
insulinowa z whudowanym System Cigglego Monitorowania Glikemii (CGM) w tef samej cenie (parametr
dodatkowo punktowany): TAK — 20 pkt NIE — 0 pkt Uzasadnienie: Na podstawie wynikow aktualnych badan
naukowych za najbardziej efektywna terapig cukrzycy typu 1 uwaza si¢ leczenie z wykorzystaniem pomp
insulinowych z wbhudowanym systemem CGM. Obecne mozliwosci pomp insulinowych znacznie zwickszaja
bezpieczenstwo pacjenta oraz umozliwiajg optymalizacje leczenia cukrzycy wilasnie dzigki wspélpracy z
wbudowanym Systemem Cigglego Monitorowania Glikemii (CGM). System CGM, na podstawie dokonywania
pomiaru glikemii w sposéb ciagly (nie punktowy), ktéry automatycznie jest przesylany do pompy, umozliwia
wlaczenie opcji alarméw ostrzegajacych pacjentow przed wystapieniem groZnych powiklan w postaci
hipoglikemii lub hiperglikemii oraz informowanie na biezaco o szybkosci spadku Jub wzrostu poziomu glikemii.
Dodatkowo wartosci pomiaru glikemii wyswietlane sa stale w postaci wykresn na ekranie pompy, dzigki czemu
pacjenci mogg nauczyé si¢ wlasciwego reagowania na przyjety posilek, wysilek czy zobaczy¢ efekty podanych
boluséw. Wprowadzenie przez Zamawiajacego takiego zapisu umozliwi pacjentom Paistwa Kliniki dostgp do
urzadzen nowszej generacji w tej samej cenie.

Odpowied#: Zamawiajacy nie wymaga lecz dopuszeza mozliwo§é zaoferowania przedmiotu zamdéwienia o
parametrach zaoferowanvch przez wykonawce bez zmiany zasad punktacii na podstawie przyvietych

kryteridow oceny ofert.

Pytanie 5 - Dotyczy: Zadanie nr 1, 2 Punkt 1.36. Zadanie nr 3 Punkt 1.32,

Zwracamy sie z prosba o doprecyzowanie w/w punktow., Czy Zamawiajacy ma na mysli jednoczesne
skomunikowanie pompy z wiecej niz jednym glukometrem wspdlpracujacym np. dwoma lub trzema na raz.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga jednoczesnej Komunikaeji pompy z wigcej niz jednym glukometrem
wspoipracujacym.

Pytanie 6 _
Czy w zwiazku, iz Zamawiajacy w Rozdziale VI. pkt.9 SIWZ ustanowil wymog probek zgodzi si¢ na nis

dostarczanie nowych egzemplarzy, a wykorzystanie juz dostarczonych z poprzednich postgpowan?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode pod warankiem, Ze oferowany przedmiot zaméwienia w aktualnie
prowadzonym postepowaniu jest tozsamy z poprzedni cferowanym, a prébki znajduja sie w_posiadaniu

zamawiajacego.
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