Uniwersytecki Szpital Dzieciecy w Krakowie
Ul. Wielicka 265, 30-663 Krakéw
Tel: 012 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 251375886 NIP 679-25-25-795
Krakow, 07.06.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TRESCI SIWZ.

Dotyczy: EZP-271-2/45/2017/ p. 4

Dziatajagc na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. Z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiajacy —
Uniwersytecki szpital Dzieciecy w Krakowie informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na dostawe wyrobéw medycznych - 5 grup prowadzonym w trybie przetargu niecograniczonego o wartosci
powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wptynety do
zamawiajgcego pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami ponizej:

Pytanie 1 dotyczy istotnych postanowierh umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu przysziej umowy

w zakresie zapisow § 6 ust. 1:
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiazuje sie zaptaci¢ Zamawiajg kary

umowne:
A/ w wysokosei 10 % niezrealizowanej czgdei Umowy, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu

okolicznodci, za ki¢re odpowiada Wykonawca.

Dotyczy to w szczegblnosci sytuacji powtarzajacej sie realizacji poszczegalnych zaméwien nieterminowo{ 3
nieterminowe dostawy z przekroczeniem terminu powyzej 5 dni ( dostarczenia produktéw bez wymaganego
minimalnego terminu waznosci lub powtarzajacych sie reklamagji ilosciowych lub jakosciowych

B/w wysokodei 0,5 % wartodei brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za kazdy rozpoczety
dzief zwtoki, jednak nie wiecej niz 10 % wartoéci brutto niezrealizowanej partii towaru.

C/w wysokosci 2% wartoéci brutto reklamowanego towaru z tytutu nie zatatwienia reklamacji w terminie za kazdy
rozpoczety dzier zwioki, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto reklamowanego towaru

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie 2 dotyczy Grupa 1 poz. 1i 2

Czy Zamawiajacy w pazycji 11 2 dopusci: Port wysekoprofilowy, przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod
wysokim cisnieniem (21bar/300psi), wykonany z tytanu { wys. 13 mm), $rednica podstawy 27.0mm, irednica
membrany 12.0mm, posiadajacy 4 otwory mocujace, waga 14,5g, cewnik poliuretanowy o dfugosci 750mm |
Srednicy 6,6F (przepiyw 30ml/min) lub 8F (przeptyw 35ml/min) z oznaczeniem diugodci co 1 ¢cm oraz
atrumatycznym zakonczeniem od strony pacjenta, wyposazony w petny zestaw wprowadzajacy {prowadnik !}
700mm, igta punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadtem, igta do unoszenia naczynia,
prosta igta Hubera do przeptukiwania portu; igta Hubera z drenem — 226G, 25mm); igfa Hubera zagieta pod kontem
90 stopni — 224G, 25mm, tunelizator tepa zakonczony), do portu dotgczene instrukcja obstugi oraz dzienniczek

pacjenta w jezyku polskim ?
Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Z uwagi na specyfike Szpitala wymagamy portéw
naczyniowych o jak najnizszym profilu.

Pytanie 3 dotvczy grupy 1 poz. 3
Czy Zamawiajacy w pozycji 3 dopusci: Port niskoprofilowy, przystosowany do wstrzykiwania kontrastu pod

wysokim ci$nieniem (21bar/300psi), wykonany z tytanu ( wys. 10 mm) posiadajacy 4 otwory mocujace, srednica
podstawy 23.0mm, srednica membrany 9mm, waga 8g, cewnik poliuretanowy o diugosct 750mm i srednicy
6,6F (przeptyw  30ml/min) lub 8F {przeptyw 35ml/min) z oznaczeniem diugoséci co 1 cm oraz atrumatycznym
zakoniczeniem od strony pacjenta, wyposazony w pefny zestaw wprowadzajacy (prowadnik J 700mm, igta
punkcyjna, strzykawka 10ml, koszulka rozrywalna z rozszerzadtem, igta do unoszenfa naczynia, prosta igta Hubera
do przeptukiwania portu; igta Hubera z drenem ~ 226G, 25mm; igta Hubera zagieta pod kontem 90 stopni — 226G,
25mm, tunelizator tgpo zakericzony), do portu dotaczone instrukcja obstugi oraz dzienniczek pacjenta w jezyku

poiskim?




OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Z uwagi na specyfike Szpitala wymagamy portdéw
naczyniowych o jak najniiszym profilu.

Pytanie nr 4 dotvezy Grupa nr 1
Prosimy Zamawiajgcego o okreélenie, czy port ma by¢ w catoici wykonahy z tytanu?

Odpowiedz: Port wykonany w catosci z tytanu.

Pytanie nr 5 dotyczy Grupa nr 1, pozvcia nr 1
Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformutowang w art. 29 ust. 2 i art, 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania uczciwej

konkurencji i réwnege traktowania wykonawcow, dopusci | uzna za réwnowazne porty o parametrach:
- szerokosé podstawy — 26,8mm?

- szerokose septum 11,9 mm?

- wysokosé portu 13,5mm?

- waga portu — 12,5g°?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza réwnies porty o parametrach:

- szerokosc podstawy — 26,8mm

- szerokodc septum 11,9 mm

-waga poriu — 12,5g

Pozostate parametry zgodne z zapisem SIWZ ., 7 uwagi na specyfike szpitala wymagamy portéw naczyniowych
© najnizszym profilu .

Pytanie nr 6 dotyczy Grupa nr 1, pozycia nr 2

Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformutowang w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania uczciwe]
konkurencji i réwnega traktowania wykonawcdw, dopudci i uzna za réwnowazne porty o parametrach:

- szerokosé podstawy — 26,8mm dla portu z cewnikiem &F § 24,0mm dla portu z cewnikiem 6,6Fr?

- szerokosE septum — 11,9mm dla portu z cewnikiem 8F i 10,2mm dla portu z cewnikiem 6,6Fr?

- wysoko$E portu — 13,5mm dla portu z cewnikiem 8E i 10,8mm dia portu z cewnikiem 6,6Fr?

- waga portu — 12,5g dla portu z cewnikiem 8F i 9,5¢g dla portu z cewnikiem 6,6Fr?

- cewnik w rozmiarze 6,6Fr zamiast 6Fr?

Odpowied’: Zamawiajgey dopuszeza rownies porty o parametrach:

- szerokosé podstawy 26,8 mm/24 mm

- szerokosé septum 11,9 mm/10,2 mm

- Waga portu 12,5 gf95 g

Pazostate parametry zgodne z zapisem SIWZ. Z uwagi na specyfike szpitala wymagamy portéw naczyniowych
o jak najnizszym profiiu .

Pytanie nr 7 dotyczy Grupa nr 1, pozycia nr 3
Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformufowana w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania uczciwej

konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow, doepusci i uzna za réwnowazne porty o parametrach:
- szerckosd podstawy —- 17,3mm?

- szerokosé septum 10,2mm?

- wysokosé portu 18,2mm?

- waga portu — 6,8g7

- cewnik w rozmiarze 6,6Fr zamiast GFr?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza réwnie: porty o parametrach:

- szerokosé podstawy — 17,3mm

- szerakosé septum - 10,2mm

- waga portu - 6,8g

Pozostate parametry zgodne z zapisem SIWZ. Z uwagi na specyfike szpitala wymagamy cewnikéw | portéw o
jak najmniejszym rozmiarze, oraz portéw o jak najnizszym profilu.

Pytanie nr 8 dotyezy Grupa nr 1, pozveja nir 1
Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformutowang w art. 29 ust. 2 7 art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania uczciwej

konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow, dopusc | uzna za réwnowaine porty 0 parametrach:
- szerokosé septum —12,5mm ?

- wysokosci portu — 12mm?

- wagi portu - 6g?

- cewnik w rozmiarze 8,5Fr zamiast 8Fr?

Odpowieds: Zamawiajacy dopuszcza réwnies porty o parametrach:

- szerckosE septum — 12,5mm




- wysokosci portu — 12mm

- wagi portu - 6g

Pozostale parametry zgodne z zapisem SIWZ z uwagi na specyfike szpitala wymagamy cewnikéw i portdw o
jak najmniejszym rozmiarze.

Pytanie nr 9 dotyery Grupa nr 1, pozvcja nr2
Czy Zamawiajacy, z uwagi na sformufowang w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasade zachowania uczciwej

konkurencji i réwnego traktowania wykonawcdw, dopusdel i uzna za réwnowaine porty o parametrach:
- szerokosé podstawy — 25,5mm ?

- szerokosd septum -~ 9,7mm?

- wysokos¢ portu — 10,4mm?

- waga portu — 4,55g7

- rozmiar cewnika &,5Fr zamiast 812

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza réwnie? porty o parametrach:

- szerokos¢ podstawy — 25,5mm

- szerokosc septum ~ 9,7mm

- wysokosé portu — 10,4mm

~waga portu — 4,55¢

Pozostate parametry zgodne 2 zapisem SIWLZ. Z uwagi na specyfikg szpitala wymagamy cewnikéw i portéw o
jak najmniejszym rozmiarze .

Pytanie nr 10 dotyczy Grupa nr 1, pozycia nr 3
Czy Zamawiajgcy, z uwagi na sformutowang w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 Ustawy zasadg zachowania uczciwej

konkurencji i réwnego traktowania wykonawedw, dopuici  uzna za réwnowazne porty o parametrach;
- szerokosé podstawy — 21,5mm ?

- szerokosé septum — 8,9mm?

- wysokos¢ portu ~ 8,9mm?

- waga portu - 6g7

Qdpowied?: Zamawiajacy dopuszeza réwnies porty o parametrach:
- szerokos$é podstawy — 21,5mm

- szerokos¢ septum — 8,9mm

- wysokose portu - 8,9mm

- waga portu — 6g .

Pozostafe parametry zgodne z Zapisem SIWZ,

Pytanie nr 11 dotyczy Grupa nr 1

Z uwagi na to, iz w blistrze wszystkie komponenty tracg swoja sterylnosé wraz z otwarciem, a ani pacjentom, ani
operatorowi w trakcie implantacii portéw nie $3 potrzebne réwnoczesnie dwie igly, dliatego producenci
dodatkowe igly oferujg jako osobny kompnent dotaczony do blistra. W ten sposdh zachowujemy sterylnogé
niezaleinie od otwarcia blistra. Dlatego tez prosimy Zamawiajgcego o zgode na dofgczenie aschnego
komponentu trwale do blistra.

Dopuszczenie przedmiotu zamdwienia o parametrach zaoferowanych pozwoli na uzyskanie wigksze] iloci
konkurencyjnych ofert.

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza réwnies dotaczenie igiet jako osobnego komponentu przymocowanego

trwale do blistra.

Pytanie nr 12 dotyczy Grupy 1 poz.1
komora | cbudowa portu

Czy zamawiajacy w pakiecie 1 pozycji 1 dopusci Port wykonany w catodc z tytanu {

wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoridw do wprowadzenia. Komora portu w ksztaicie okragtym z
wcieciami zapewniajacymi pewny i stabilny chwyt,. Komora o objetosci 0,35ml, szerokoéé septum portu 13mm,
waga 11g wysokosci 10,5mm, szerokoéé podstawy 28mm, cewnik silikonowy z oznaczong dtugoécig co 1 ¢m.
Rozmiar cewnika: $rednca wew. 1.1mm, zew. 2,8mm silikonowy 8,4Fr, dhugosé 600mm. Dostepna wersja z
cewnikiem 6,6Fr o Srednicy zew. 2,2mm | wew. 1,1mm, oraz cewnikiem 9,6Fr o Srednicy zew. 3,2mm i wew, 1,6
mm o wadze 10,5g i wysokosci 11mm. Port z zestawem wprowadzajacym: prowadnica Seldingera z zakoriczeniem
typu J, igta punkcyjna z systemem zapobiegajacym wyptywowi krwi, tunelizator,igta Hubera do przektuwania
zestawu, igta Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem. W skiad catego zestawu wchodzi: Port 1
szt.,, Cewnik 1 szt., Introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadtem naczyniowym 1 szt,,
Prowadnica ,J” w ergonomicznej ostonce 2z mozliwosciy wysunigcia jedna reky do metody Seldingera Iszt.,
Tunelizator 1 szt,, Igta wprowadzajagca do metody Seldingeral szt. Zestaw infuzyjny ze skrzydefkami do
dtugotrwatych infuzji 1 szt., Igta Hubera 1 szt., Narzedzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., Strzykawka
10ml 1 szt. (Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ ,Blister”). Port kompatybilny ze




srodowiskiem MRETK. Kazdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja
uzytkowania w jezyku polskim).

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, Zamawiajacy wymaga portow naczyniowych z
moZliwoscig podania infuzji 5 ml/s i przeptywem minimum 300 psi.

Pytanie nr 13 dotyczy Grupy 1 pozycji 2

Czy zamawiajacy w pakiecie 1 pozycji 2 dopusci Port wykonany w catosci z tytanu (komora i obudowa portu
wykonana z tytanu} wraz z kompletem akcesoridw do wprowadzenia, Komora portu w ksziaicie okraglym z
wecigciami zapewniajgcymi pewny i stabilny chwyt,. Komora o objetosci 0,27ml, szerokoéé septum portu 10mm,
waga 8g wysokosci 10mm, szerokos¢ podstawy 24mm, cewnik silikonowy z oznaczong diugoscia co 1 cm. Rozmiar
cewnika: srednca wew. 1.1mm, zew. 2,8mm silikonowy 8,4Fr, diugos$¢ 600mm. Dostepna wersja z cewnikiem
6,6Fr o Srednicy zew. 2,2mm | wew. 1,1mm, oraz cewnikiem 9,6Fr o srednicy wew.2,2mm i zew, 3,2mm. Port z
zestawem wprowadzajagcym: prowadnica Seldingera z zakoficzeniem typu J, igta punkcyjna z systemem
zapobiegajacym wyplywowi krwi, tunelizator,igta Hubera do przektuwania zestawu, igta Hubera zakrzywiona do
infuzji z drenem oraz zaciskiem. W sktad catego zestawu wchodzi: Port 1 szt.,, Cewnik 1 szt., Introduktor do
metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadtem naczyniowym 1 szt., Prowadnica ,J” w ergonomicznaj ostonce z
mozliwoscia wysuniecia jedng reka do metody Seldingera 1szt., Tunelizator 1 szt., Igta wprowadzajgca do
metody Seldingeral szt. Zestaw infuzyjny ze skrzydetkami do dtugotrwatych infuzji 1 szt., igta Hubera 1 szt.,
Narzedzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt., Strzykawka 10ml 1 szt. (Zestaw zapakowany na sterylnej
wyprofilowanej tacy typ ,Blister”). Port kompatybilny ze $rodowiskiem MRI;TK. Kazdy zestaw zawiera pakiet
edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja uzytkowania w jezyku polskim).

Odpowiedi: Zamawlajgcy podirzymuje zapisy SIWZ. Zamawfajqcy wymaga portdw naczyniowych z
mozliwoscia podania infuzji 5 ml/s i przeptywem minimum 300 psi.

Pytanie nr 14 dotyczy Grupy 1 pozycji 3

Czy zamawiajacy w pakiecie 1 pozycji 3 dopusci Port wykonany w catoéci z tytanu (komora i obudowa portu
wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriéw do wprowadzenia. Komora portu w ksztaicie okragtym z
wcigciami zapewniajacymi pewny i stabilny chwyt,. Komora o objetoéci 0,17ml, waga 3,5g wysokosci 8mm,
szerokod¢ podstawy 19mm, cewnik silikonowy z oznaczona dtugoscia co 1 cm. Rozmiar cewnika: ¢rednca wew.
Llmm, zew. 2,2mm silikonowy 6,6Fr, dfugoé¢ 800mm. Dostepna wersja z cewnikiem 5,1Fr o srednicy zew.
L,7mm i wew. 1,O0mm, oraz cewnikiem 4Fr o $rednicy wew.0,8mm i zew, 1,3mm. Port z zestawem
wprowadzajacym: prowadnica Seldingera z zakoriczeniem typu J, igta punkcyjna z systemem zapobiegajacym
wyplywowi krwi, tunelizator,igta Hubera do przektuwania zestawu, igta Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem
oraz zaciskiem. W skfad catego zestawu wehodzi: Port 1 szt., Cewnik 1 szt., Introduktor do metody Seldingera
rozrywalny z rozszerzadiem naczyniowym 1 szt,, Prowadnica 1”7 w ergonomiczne] ostonce z mozliwoscia
wysunigcia jedng reka do metody Seidingera 1szt., Tunelizator 1 szt., Igta wprowadzajgca do metody Seidingeral
szt. Zestaw infuzyjny ze skrzydetkami do diugotrwatych infuzji 1 szt., Igta Hubera 1 szt., Narzedzie hakowate do
unoszenia naczynia 1 szt., Strzykawka 10ml 1 szt. (Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ
»Blister”). Port kompatybilny ze Srodowiskiem MRI;TK. Kazdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta
{karta identyfikacyjna, instrukcja uzytkowania w jezyku polskim).

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiajacy wymaga portow naczyniowych z
mozliwoscig podania infuzji 5 ml/s i przeptywem minimum 300 psi

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert

¢ Nowy termin skfadania ofert: 16.06.2017r do godz. 10.45 pok. 2h-06b
* Nowy termin otwarcia ofert: 16.06.2017r o godz. 11.00 pok. 2h-06b




