Krakoéw, 13.07.2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZACE TRESCI STWZ

Dotyezy: EZP-271-2/64/2017/p-1

Dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. | ustawy Prawo zamowiefi publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiajacy — Uniwersytecki szpital Dzieciecy w Krakowie informuje, Ze
w postepowaniu o udzielenic zamowienia publicznego na dostawe drobnego sprzetu medycznego — 4 grupy
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wplynely do zamawiajacego pytania dotyczace tredci specyfikacji istotmych
warunkdw zaméwienia.
Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami ponizej:

Pytanie 1

Grupa 1
Czy Zamawiajacy, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopusci do postepowania (pod warunkiem nicodplatnego

doposazenia, na czas umowy, w kompatybilne pojemniki wielorazowe), réwnowazny system do odsysania Vacsax,
producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowoczedniefszy na rynku ze wzgledu na opatentowang, antybakteryjng technologie produkeji
wkladéw i pojemnikdw, zapewniajaca, ze drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca sa unicestwiane i nie namnazaja
sie w ciagu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje si¢ wkladami posiadajgcymi
w pokrywie dwa krééee przylaczeniowe: pacjent, proznia, o réznej srednicy, co zapobiega mylnemu podigczeniu drenéw.
Kréciec do pacjenta jest uniwersalny, gladki, rozszerzajacy sie; nie jest obrotowy, poniewaz cbrotowy jest caly wklad. w tym
sensie, ze mozna go umiesci¢ w kanistzze w dowolnej pozycji i tym samym skierowaé krociec w strong pacjenta. Pojemniki
wiclorazowe nie posiadaja preytacza prézni (znajduje sie ono w pokrywie wkiadow). Wiklady workowe o poj. 11,

i kompatybilne do nich pojemniki, majg ksztalt okragly. Powyzej opisany system charakteryzuje sig prostotg obstugi jak

i bezpieczenstwem uzytkowania: byl on juz stosowany przez Zamawiajacego.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2
(Grupa 1, poz. 4)
Czy Zamawiajacy dopudci zestaw z drenern z lacznikiem typu fingertip (do kontroli sily ssania)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza rowniez,

Pytanic 3 _
Pakiet 3, pozycja 3 — Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwigzanie pozwoli

innym firmom (specjalizujacych sie w danym asortymencie) na zlozenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym
samym pozwoli Zamawiajacemu na osiggniecie oszczednoscel i wymiernych korzysci finansowych.

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4
Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiajacy dopusci precyzyjny regulator przeplywu w kroplowee, zakres regulacji

5-250ml/h. Z portem do wstrzykiwan uzywanym opcjonalnie spelniajacy pozostale parametry?

Odpowiedi: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ



Pvtanie 5 (dot. Grupv 2)
Uprzejmie presimy o umozliwienie zaoferowania

w poz 7 : kanek Yankauera krétkich wrozmiarze CHI2 dlugos¢ 175mm bez regulatora sily ssania, ktére byly juz przedmiotemn

dostaw do USD w Krakowie,
W poz, 6: kanek Yankauera standardowych (dtugich) CH12 bez regulatora sily ssania, ktére byty juz przedmiotem dostaw do USD

w Krakowie
Podany w SIWZ rozmiar kanck CH10 jest produkowany wylacznie w wersji dlugiej z reguiacia ssania.

Odpowiedi: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6 (dot. Grupy 3)
Prosimy o informacig, czy filtry w pozycji 1 1 2 maja rézni¢ si¢ kolorem obudowy? Takie rozwigzanie jest powszechnie

stosowane na oddzialach szpitalnych wymagajacych natychmiastowych, specjalistycznych interwencji medycznych
(szczegdlnie pediatryeznych i noworodkowych), pozwalaja bowiem na szybka i jednoznaczng intensyfikacje rodzaju toru

infuzyjnego u pacjenta, a dzieki temu skutecznie eliminuja mozliwo$é powstania bltedu medycznego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza rowniez filtry rozniace sie kolorem obudowy.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowe] bip.usdk.pl
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