Krakow, 26.06.2018r.

Uniwersytecki Szpital Dzieciecy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 20-663 Krakow

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81
Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZACE TRESCI SIWZ

Dotyczy: EZP-271-2/33/2018 pismo 3

Dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiajacy —
Uniwersytecki szpital Dzieciecy w Krakowie informuje, Ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na dostawe materiatéw szewnych - 25 grup prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy, wplynety do zamawiajacego pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy w Grupie 8 dopusci w pozycjach 4 i 5 klipsy renomowanego producenta spetniajgce

wymogi uzytkowe Zamawiajacego, z wewnetrzng rzezbg, pakowane po 6 sztuk w magazynku?
Oferujemy w bezpiatne uzyczenie oryginalne klipsownice w wymaganych przez Zamawiajgcego
ilosciach i typach.

Odpowiedi
Zamawiajacy dopuszcza rowniez.

Pytanie 2

Czy Zarmawiajacy w Grupie 8, poz 6 i 7 dopusdcl stapler skdrny ze 35 zszywkami o wymiarach 5,9mm
zamiast 5,4mm i 3,9mm zamiast 3,6mm?

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza réwniez.

Pytanie 3

GRUPA 8, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub
podwdjne o wymiarach:

Rozmiar $: rozmiar: 2.3mm iflub 4.0mm S$rednica naczynia krwionodnego wynosi: 0.2 - 1 sifa
zamykania wynosi 15-30{gf)

Szczeki kazdego klipsa tetnicy i zyl posiadaja unikalng pdétkulista budowg zapewniajaca
bezpieczefstwo, antyposlizgowos¢ | chronig przed okluzjg. Cisnienie zaciskania jest zawsze doktadnie
takie samo co w przypadku klipséw wielorazowych cisnienie zacisku za kazdym razem jest mniejsze.
Klipsy tetnicze sg zdite, a zyt zielone. Zapewnia to fatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym.
Kazdy klips dostarczany jest w jatowym, podwdjnie zamknietym woreczku. Po zakonczeniu kazdej
procadury, liczha pustych torebek potwierdza doktadnosc¢ liczby uzywanych klipsow.

OdpowiedZ
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4
GRUPA 8, pozycja 2
Czy Zamawiajgcy dopuséci do postepowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwdijne

o0 wymiarach:
Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm iflub 4.5mm.érednica naczynia krwionosnego wynosi: max 1,0 sita

zamykania wynosi: 20-40(gf)



Szezeki kaidego klipsa tetnicy i zyt posiadajg unikafng pétkulista budowe zapewniajacy
bezpieczenstwo, antyposlizgowos¢ i chronig przed okluzja. Ciénienie zaciskania jest zawsze doktadnie
takie samo co w przypadku klipséw wielorazowych cisnienie zacisku za kazdym razem jest mniejsze.
Klipsy tetnicze sa i6tte, a iyt zielone. Zapewnia to fatwy system identyfikacji w polu
chirurgicznym. Kazdy klips dostarczany jest w jatowym, podwdjnie zamknietym woreczku. Po
zakonczeniu kazdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokfadnosé liczby uzywanych
klipsow.

Odpowiedi
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

GRUPA 8, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwajne
O wymiarach:

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm $rednica naczynia krwionosnego wynasi: 1-2  sila
zamykania wynosi: 30-60(gf)

Szczeki kazdego klipsa tetnicy i Zyt posiadaja unikalng pétkulista budowe zapewniajaca
bezpieczenstwo, antyposlizgowosé i chronia przed ckluzja. Cisnienie zaciskania jest zawsze doktadnie
takie samo co w przypadku klipsow wielorazowych cidnienie zacisku za kazdym razem jest mniejsze.
Klipsy tetnicze sa zote, a zyt zielone. Zapewnia to fatwy system identyfikacii w polu
chirurgicznym. Kazdy klips dostarczany jest w jatowym, podwojnie zamknietym woreczku. Po
zakonczeniu kazdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokiadnosé liczby uzywanych

klipsow.

Odpowied?
Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

GRUPA 8, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwdjne
0 wymiarach:

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm iflub 5.5mm érednica naczynia krwiono$nego wynosi: 1-2  sita
zamykania wynosi: 30-60{(gf)

Szczeki kaidego klipsa tetnicy i 2yt posiadajg unikaing potkulista budowe zapewniajaca
bezpieczenistwo, antyposlizgowosc i chronig przed okiuzjg. Cisnienie zaciskania jest zawsze dokiadnie
takie samo co w przypadku kiipséw wielorazowych cisnienie zacisku za kazdym razem jest mniejsze.
Klipsy tetnicze sy z6tte, a zyt zielone. Zapewnia to tatwy system identyfikacji w polu
chirurgicznym. Kazdy kiips dostarczany jest w jalowym, podwdjnie zamknigtym woreczku. Po
zakohczeniu kazdej procedury, liczha pustych torebek potwierdza dokfadno$é liczby uzywanych

kiipsow.

Odpowied?
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1-4 z Grupy nr 8 | stworzy osobny pakiet?

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 Grupa 12
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie wysokospecjalistycznych elektrod nasierdziowych

monopolarnych do czasowe] stymulacji serca dedykowanych dla dzieci, niemowlat i noworodkéw o
ponizszych parametrach:
Lp 1

1. Dtugosé 60 cm

2. Typy fiksacji: ksztatt , V" oraz Zig- zag”




3. igta transtorakalna : zagieta, dtugosci : 40-45 mm, $rednica 0,5 /06mm.Tip typu : lancet, szlif:

faseta.
4. |gta sercowa zagieta, diugosci : 13- 15 mm, Srednica : 0,30 mm — umieszczona na pleiged.
Obie igly dostosowane dla dzieci, niemowlat i noworodkdw .
6. Sztywny szablon wykonany z tworzywa sztucznego zabezpieczajgcy elektrode przed
uszkodzeniem , zatamaniem i splataniem — posiadajagcy wbudowany systermn prowadzenia

elektrody.
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7. Kolor szaftu biaty- dla poprawy widocznosci w polu operacyjnym.
8. Lica elektrody : ultra cienka skretka zbudowana z min. 8 drutdw o Srednicy catkowitej 0,15 mm-
wytrzymujgcej naprezenia na zrywanie do 700 N/mm:=
lp.2
1. Diugosc¢ 60 cm
2. Typy fiksacji :ksztatt , T"- Tines —Kotwiczka
3. Igta transtorakalna: prosta, dtugosci 82 mm, $rednica 1 mm. Tip typu: lancet, sziif: faseta
4. lIgta sercowa zagieta ,dtugesci : 21mm, $rednica :0,46 mm- umieszczona na pletged.
5. Sztywny szablen wykonany z tworzywa sztucznego zabezpieczajacy elektrode przed

uszkedzeniem, zatamaniem [ splataniem — posiadajacy wbudowany system prowadzenia
elektrody.

6. Kolor szaftu biaty — dla poprawy widocznoéci w polu operacyjnym.

7. Llica elektrody: uitra cienka skretka zhudowana z min. 8 drutéw o srednicy catkowitej 0,15 mm-
wytrzymujacej naprezenia na zrywanie do 700 N/mm?

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza rowniez

Rownoczesnie Zamawiajacy modyfikuje SIWZ

W ROZDZIALE VI WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE
WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA:

Napisane jest:

1 Whykonawca zalacza do oferty oswiadczenie wiasne w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zaméwienia wediug standardowego formularza wprowadzonego Rozporzgdzeniem
Wykonawczym Komisji {UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. Informacje zawarte w odwiadczeniu
stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonaweca nie podiega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia
warunki udziatu okreslone w SIWZ.

Powinno by¢ napisane:

1 Wykonawca skfada oswiadczenie wiasne w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienia wedtug standardowego formularza wprowadzonego Rozporzadzeniem Wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udziatu
okreslone w SIWZ,

Zamawiajacy przesuwa termin skiadania i otwarcia ofert.
Nowy termin skitadania ofert: 06.07.2018r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b
Nowy termin otwarcia ofert: 06.07.2018r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostate zapisy siwz pozostajg bez zmian.
Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie Internetowe;j:
http:/fwww. szpitalzdrowig. pl/oszpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

Z powazaniem

Zam { i Pub icznych

Sekcii ds. 2
mgr Robert Kochariski



