Krakdw, 18.09.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZACE TRESCI SIWZ

EZP-271-2/55/2018/p-2

Dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Zamawiajacy — Uniwersytecki szpital Dzieciecy w Krakowie
informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe drobnego sprzetu
medycznego — 5 grup (EZP-271-2-55/2018) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
wptynety do Zamawiajacego pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.
Tresc pytan wraz z wyjasnieniami ponize;j:

Pytanie 1 (Grupa 1)

Czy Zamawiajgcy dopusci tacznik beziglowy, w ktérym membrana zlicowana jest z gérng powierzchnig
korpusu i osadzona na poliweglanowej kaniull zapewniajacej prostoliniowy tor przeptywu, o predkosci
przeptywu 350 ml/min, Produkt ten charakteryzuje sie jednym z najnizszych chjetosci refluksu wérod
dostepnych w sprzedazy co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystapienia zakazenn cdcewnikowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 (Grupa 1)

- czy zamawiajacy dopusci w pakiecie 1 zamkniety system bezigtowy, pozwalajacy na wielokrotne

uzycie z zachowaniem jatowosci, wytrzymatosé do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa
i membrana) umozliwiajacy kontrole wzrokowa, nie zawierajacy czesci metalowych, z podzielng
silikonowg membrang typu Split septum. Prosty tor przeptywu, fatwy do czyszczenia przed i po
uzyciu. Mozliwoéé do podigezenia z koncowkami luer-lock i luer-slip. Posiadajacy matg objetosé
wypetnienia max 0,07 ml. O przepiywie do 600 mi/min. jest odporny na cidnienie do 24 barédw(350
psi), System nie zawiera ftalanéw oraz latexu, moze by¢ uzywany w tomografii komputerowej oraz

rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalandw, latexu, pirogenow, oraz produktéw pochodzenia

zwierzecego.

Odpowied?:
Zamawiajgcy dopuszeza rdwniez, jesli produkt spetnia pozostate wymogi SIWZ.

Pytanie 3 {Grupa 1)

- ¢zy zamawiajgcy dopusci w pakiecie 1 zamkniety System beziglowy, posiadajacy wbudowany
w obudowe mechanizm spreiynowy zapewniajacy po uiyciu automatyczne, szczelne zamknigcie
membrany (zapewnia szczelno$¢ przed, w czasie | po uzyciu),nieprzefroczysty, zapobiega cofaniu sie
krwi i lekow do drenu, daje optymalng dezynfekcje silikonowej membrany, jednorazowego uzytkuy,




jatowy, minimalna objetosé wtasna 0,02 ml, z przeptywem do 600 mi/min przeznaczony do zyt. mogg
byé uzywane przez 7 dni lub 360 uzyé, wolny od latexu, mozliwoéé stosowania z lipidami, cytostatykami
i lekami nowej generacji. mozliwosé pracy z koricowkg luer slip i luer lock . Odporny na cisnienie do 24
bar.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 4 (Grupa 3}
- zwracamy sie do zamawiajgcego o wyjasnienie-doprecyzowanie w pakiecie 3 co to ma by¢ za tgcznik

i do czego ma stuzyc.

Odpowiedz:
tacznik strzykawkowy stuzy do pobierania dawki indywidualnej z wigkszej strzykawki gtdownej

i bezpiecznego transferu leku pomiedzy strzykawkami. Wymagane potaczenie Luer-Lock.

Pytanie 5 {Grupa 1)
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania produkt Citra-Valve™ beziglowy zamknigty system do

centratnych dostepow naczyniowych o dziataniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7
dni do 750 aktywacji, objetos¢ wiasna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych
czesci wewnetrznych, wolny od BPA, posiadajacy prosty tor przeptywu, kompatybilny z kortcowka
Luer, Luer Lock o przeptywie grawitacyjnym powyzej { 550 ml/min ) przy ciénieniu 1 PSI o zakresie do
( 1300 mi/min } przy ciénieniu 5 PSI, przezierny umozliwiajacy kontrole catego toru przeptywu krwi,
pakowany pojedynczo? Szczegdtowe informacje o produktach w zatgczeniu.

Odpowied?:
Zamawiajacy dopuszcza rowniez, jezeli oferowany produkt spetnia pozostate wymogi SIWZ.

Pytanie 6 {Grupa 1 poz. 1)

wnosimy o dopuszczenie produktu o ponizszej charakterystyce:

tacznik bezigtowy kompatybilny z korficéwka luer i luer-lock. Mozliwo$é podtgczenia u pacjenta przez
7 dni lub 100 aktywacji. tacznik powinien jednoelementows, przezierng, silikonowg podzielng
membrana, wewnetrznie osadzong wewnatrz poliweglanowego przezroczystego konekiora {bez
wystajacych elementéw), bez mechanicznych czesci wewnetrznych, z prostym, w pefni widocznym
torem przepiywu. Dostosowany do uzytku z krwig, tfuszczami, alkohclami, chiorheksydyng oraz
lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzen martwa: 0,09 ml. Sterylny, jednorazowy, pakowany
pojedynczo. Na kazdym opakowaniu nadruk serii i daty waznosci. Opis w jezyku polskim. Okres

waznosci: min 12 miesiecy od daty dostawy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 7 {Grupa 4, pozycja 3-4}

Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje 3 i 4 do osobnego pakietu?



Odpowiedi:
Zamawiajacy wydzielit z Grupy 4 pozycje 3-4 do osobnej grupy 5 jako poz. 112, i dla kazdej pozycji

w tej Grupie wymaga dostarczenia min. 1 prébki.

(w/w zmiana jest ujetaw ,Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia po modyfikacji z dnia

12.09.2018r."}

Pytanie 8 (Grupa 1)
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy oczekuje aby powierzchnia do dezynfekcji
jednorodnie pokrywata gérng powierzchnig zaworu i byta wolna od poliweglanu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza rowniez.

Pytanie 9 (Grupa 1)

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy oczekuje dotgczenia do oferty 3 badan
klinicznych potwierdzajacych obnizenie wspétczynnika zakazen odcewnikowych z uzyciem
oferowanego fgcznika bezigtowego w porédwnaniu z innymi fgcznikami wykonane na obszarze UE na
terenie Standw Zjednoczonych fub Australii ?

Cdpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 (Grupa 1)

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy tacznik bezigtowy ma byé wyposazony w zdejmowalny
przed aplikacjg protektor, ktory umozliwia bezpieczne podfaczenie do wkiucia bez ryzyka jego
skazenia? :

Odpowied?:
Tak, zgodnie z opisern przedmiotu zamdwienia zawartym w Zat. nr 3/1 do SIWZ.

Pytanie 11 (Grupa 1)
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie: Zawdr bezigiowy, system beziglowy pozwalajacy na

wielokrotne uzycie z zachowaniem jatowosci, zywotnos¢ 200 uzy¢, obudowa przeZroczysta, nie
zawierajacy metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymatego na odksztatcenie
silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejéciowego typu zeriski Luer lock ptaska —
zapewniajaca prosty sposdb czyszczenia i odkazania (przez przetarcie wacikiem ze $rodkiem
dezynfekujgcym), wytrzymatosé na cisnienie wewnatrz portu: nadcisnienie powyzej 30 psi oraz
podci$nienie —12,5 psi, przeptyw do 600 ml/min, objetos¢ wypetnienia 0,1 ml, przystosowany do
pracy z koficdwkami luer lock, mozliwo$¢ pracy z koricéwkami luer slip, wspotpracujacy z drenami do
infuzji, do pomp strzykawkowych i objetosciowych oraz z drenami do kropléwek, przedtuzaczami, ze
zdejmowalny,/specjalnym protektorem meskim umozliwiajgcym podigczenie bez ryzyka skazenia
wklucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na kazdym opakowaniu nadruk nr serii i daty
waznosci

Qdpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza réwniez, jezeli oferowany produkt spefnia pozostate wymogi SIWZ.

Pytanie 12 {Grupa 1}
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie facznika bezigtowego posiadajgcego zastawke w postaci

jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany osadzonej w plastikowym przezroczystym
konektorze. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.




Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 {Grupa 1)
Czy Zamawiajacy w pakiecie 1 dopusci facznik beziglowy, pojedynczy o ergonomicznym ksztaicie,

dtugosci 33 mm, chronigcy przed przypadkowym dotknigciem koricéwek w trakcie manipulacji, z
przezroczystg obudowa, przezierng silikonowa membrang i dobrze widoczng drogg przeptywu,
pozbawiony czesci metalowych, umozliwiajaca stosowanie do min. 216 dostepdw, automatyczny
system zapobiegajacy cofaniu sie leku/krwi w kierunku zastawki po odtgczeniu strzykawki lub linii
infuzyjnej, ,wyrzut pozytywny” 0,03 ml zapewniajgcy wytworzeniu tzw. "korka" w cewniku
naczyniowym, pakowany pojedynczo , steryiny.

Qdpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza réwniez, jezeli oferowany produkt spefnia pozostate wymogi SIWZ.

14. Zamawiajacy poprawia btednie uzyte w Zataczniku nr 3/1 do SIWZ okreélenie ,chioheksydyng”
na ,chlorheksydyna”. W zataczeniu aktualny Zatacznik nr 3/1 do SIWZ z prawidtowg nazwa.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk.pl
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