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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe cewnikéw do
odsysania w systemie zamknietym numer postepowania: EZP-271-2-122/PN/2019

Zamawiajgcy udziela ponize] odpowiedzi na wniesione zapytania i wnioski o
wprowadzenie zmian do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. .

Pytanie 1

1. Prosimy Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 4, 7, 8 do osobnego pakietu, np. 1A, co pozwoli
Nam na zlozenie waznej, konkurencyjnej oferty przetargowej, a Panstwu na uzyskanie jak
najnizszej ceny, przy dopuszczeniu wiekszej liczby Oferentéw z zachowaniem zasad zdrowej
konkurencji, poniewaz obecny ksztatt pakietu pozwoli na ztozenie oferty tylko jednemu
Wykonawcy, co w znaczgcey sposéb podnosi koszty postepowania przetargowego i nierozwazne
dysponowanie $rodkami publicznymi.

ODPOWIEDZ 1:

WYJASNIENIE: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

2. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycji nr 1 i 2 wysokiej klasy zamknietych
systemdw do odsysania produkcji niemieckiej o n/w parametrach:
System do wielokrotnego odsysania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego w ukiadzie

zamknietym z rurek intubacyjnych i tracheotomijnych. Mozliwo$¢ stosowania u pacjentéow
pediatrycznych przez min. 48h, rozmiar cewnika CH5/6/7/8 o dlugos$ci cewnika 31cm. System
posiada: rozmiary cewnikdéw kodowane kolorem wg standardu ISO; w zestawie 3 taczniki Y do
podlaczenia rurek o roéznej srednicy oraz respiratora; zamykany, obrotowy port do
przeptukiwania cewnika; system nie zawiera DEHP; komora pozwalajgca na obserwacje i ocene
wydzieliny pacjenta; zestaw sterylny; mankiet antybakteryjny wykonany z materiatu odpornego
narozerwania; aktywacja podci$nienia za pomoca przycisku; blokada przycisku uniemozliwiajgca
przypadkowa aktywacje odsysania poprzez jego obrét o 90 stopni; silikonowa zastawka
uszczelniajgca cewnik po usunieciu go z rurki zapewniajgca szczelnoi¢ zestawu; brak
jakichkolwiek otworéw pozwalajgcych na wydostawanie si¢ powietrza z zestawu podczas jego
uzytkowania u pacjenta; cewnik zakonczony atraumatycznie (zackrgglona koncéwka) z dwoma
otworami po przeciwleglych stronach; zakonczony obwddka w kolorze czarnym pozwalajacym
na jego wizualizacje podczas przeptukiwania, kazdy element systemu sterylny.

ODPOWIEDZ 2:
WYJASNIENIE: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 3

3. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycji nr 5 wysokiej klasy zamknig¢tego systemu do
odsysania z rurek intubacyjnych w rozmiarach CH10/12/14/16 o dtugosci 54 cm, z mozliwoscig
stosowania przez min. 72h (potwierdzone instrukcja obstugi). Zintegrowany/wbudowany
podwodjnie obrotowy lacznik o kacie 90 st, zamykany, obrotowy port do przeptukiwania cewnika
o dlugoéci min. 5 c¢m, zamykany port do podawania lekéw wziewnych (MDI) zintegrowany
bezposrednio w czeéci tacznika podtaczanej do rurki pacjenta, komora pozwalajgca na obserwacje
wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie tacznika podci$nienia w postaci kapturka, zamocowane do
zestawu w sposdb zapobiegajacy =zagubieniu, akftywacja podcisnienia za pomocg
przycisku Sciskanego wnetrzem dioni, blokada przycisku aktywacji podci$nienia poprzez jego
obrét o 90 st, uniemozliwiajaca przypadkowsa aktywacje odsysania. Przekrecana zastawka na
wysokosci portu do przeplukiwania oddzielajgca cewnik od pacjenta po usunigciu go z rurki,
zapewniajgca szczelnoéd zestawu. System stanowigcy integralna cato$é, nierozlaczalny, wszystkie
elementy systemu sterylne. Do kazdego zestawu osobno pakowane fiolki 0,9% NaCl 15 ml w ilodci
min. 12 szt. - sterylne.

ODPOWIEDZ 3:
WYJASNIENIE: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

4., Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w pozycii nr 6 wysckiej klasy zamknietego systemu do
odsysania z rurek tracheostomijnych w rozmiarach CH12/14/16 o dtugoéci 34 cm, z mozliwoscig
stosowania przez min. 72h (potwierdzone instrukecjg obstugi). Zintegrowany/wbudowany
podwdijnie obrotowy tacznik o kacie 90 st, zamykany, obrotowy port do przeplukiwania cewnika
o diugosdci min. 5 cm, zamykany port do podawania lekow wziewnych (MDI) zintegrowany
bezposrednio w czesci tacznika podlaczanej do rurki pacjenta, komora pozwalajaca na
obserwacje wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie tacznika podcisnienia w postaci kapturka,
zamocowane do zestawu w sposob zapobiegajacy zagubieniu, aktywacja podci$nienia za pomoca
przycisku $ciskanego wnetrzem dloni, blokada przycisku aktywacji podci$nienia poprzez jego
obrét o 90 st, uniemozliwiajgca przypadkowa aktywacje odsysania. Przekrecana zastawka na
wysokoéci portu do przeptukiwania oddzielajgca cewnik od pacjenta po usunieciu go z rurki,
zapewniajgca szczelnos$¢ zestawu. System stanowiacy integralng catosé, nieroztgczainy, wszystkie
elementy systemu sterylne. Do kazdego zestawu osobno pakowane fiolki 0,9% NaCl 15 m] w ilosci
min. 12 szt. - sterylne.

ODPOWIEDZ 4:

WYJASNIENIE: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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