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Krakow, 24.11.2020r.
EZP-271-2-132/PN/2020

Wykonawcy

Dotyczy postepowania: Dostawe testéw do wykrywania obecnosci antygenow rota i
adenowirusa oraz norowirusa w stolcu dla Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w
Krakowie, numer referencyjny: EZP-271-2-132 /PN/2020

ODPOWIEDZI 1

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na wniesione zapytania do tresci Specyfikacji I[stotnych
Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy dopusci test, w ktérym swoistosc dla ROTAVIRUS wynosi 98.8% a dla

ADENOVIRUS wynosi 97.6% 7 Pozostale parametry sa zgodne z wymaganiami Zamawiajacego
Odpowiedz 1 WYJASNIENIE: Zamawiajgcy nie dopusci testu dla rotawirusa i adenowirusa o
swoistos¢ nizszej niz wymagana tzn. 99 %

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopusci test o parametrach:

Dla norowiruséw grupy 1 i II: Czutosé 99,9% Swoistosc 98,5 % wzgledem innego

Dla rotawirusdw: Czutos$¢ 97,3 % , Swoistos¢ 97,1% wzgledem aglutynacji lateksowej

Dla adenowiruséw Czutosc 95,2% specyficznosé 97,7 % wzgledem aglutynacji lateksowej?
Odpowiedz 2 WYJASNIENIE: Zamawiajacy nie dopusci testu do oznaczania antygenu
norowirusa genogrupy | i genogrupy Il o czutosci i swoistosci okreslonej w stosunku do testu
wykonywanego nie okreslong przez oferenta metoda.

Zgodnie z wymaganiami zamawiajacego czutos¢ i specyficznos¢ testu powinna by¢ okreslona w
stosunku do real-time RT-PCR i wynosi¢ odpowiednio:

czutosé: dla norowirusa genotypu [ min. 87,00 % i dla norowirusa genotypu Il min. 95,00 % a
specyficznos¢ dla norowirusa genotypu [ min. 87,00 % i dla norowirusa genotypu Il min. 95,00
%

Zamawiajacy nie dopusci testu, ktorego czutosc i specyficznosc dla antygenu rotawirusa zostala
okreslona wzgledem aglutynacji lateksowej.

Zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego czutos¢ i specyficzno$é testu do wykrywania antygenu
rotawirusa powinna by¢ okreslona w stosunku do real-time RT-PCR.

Zamawiajacy nie dopusci testu, ktorego czutosc i specyficznosé dla antygenu adenowirusa
zostata okres§lona wzgledem aglutynacji lateksowej.

Zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego czutosc i specyficznosdt testu do wykrywania antygenu
adenowirusa powinna by¢ okreslona w stosunku do real-time RT-PCR.
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Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy dopusci test, ktorego czutosé i specyficznoéé w stosunku do komercyjnie
dostgpnego testu ELISA wynosi odpowiednio 98,8% oraz 99,9%?

Odpowiedz 3 WYJASNIENIE: Zamawiajacy nie dopuéci testu, ktérego czutodé i specyficznosd
zostala okreslona w stosunku do testu ELISA,

7godnie z wymaganiami zamawiajacego czutos¢ i specyficzno$C testu powinna by¢ okreslona w
stosunku do real-time RT-PCR.
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