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Kraków, dnia 08.01.2021 r.
Wykonawcy   bip.usdk.pl


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa aparatury medycznej: APARAT USG, BRONCHOFIBEROSKOP dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”  - 2 ZADANIA

Numer postępowania: EZP-271-2-148/PN/2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ -  NR 2

Zamawiający   wprowadza ZMIANĘ do treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustala się  nowe ZMIENIONE  terminy składania i otwarcia ofert. 

Rozdział XV. pkt. 1 i 3 SIWZ   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert przyjmują nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14 stycznia 2021r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:  
30 – 663  Kraków ul. Wielicka 265  [Dziennik Podawczy pokój KO22 budynek Rehabilitacja]. 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  14.01.2021r. 
Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godz. 12.30, w siedzibie zamawiającego pok. 2H-06b – Dział Zamówień Publicznych.” 

2. Wprowadza się zmianę w treści ZAŁĄCZNIKA NR 3/1  DO SIWZ - ZADANIE 1   - WIELOFUNKCYJNY APARAT USG Z GŁOWICĄ UMOŻLIWIAJACĄ DIAGNOSTYKĘ KLATKI PIERSIOWEJ, PŁUC, w TABELI II, w ten sposób, że w kolumnie 3  pozycji  47 i 48 wpisuje się słowo „TAK”.

Poniżej w tabeli - nowa ZMIENIONA treść poz. 47 i 48: 
	ZAŁĄCZNIK NR 3/1  DO SIWZ - ZADANIE 1   - WIELOFUNKCYJNY APARAT USG Z GŁOWICĄ UMOŻLIWIAJACĄ DIAGNOSTYKĘ KLATKI PIERSIOWEJ, PŁUC

TABELA II.   ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH, UŻYTKOWYCH ORAZ WARUNKÓW

	Kol.1
	Kol.2
	Kol.3
	Kol.4
	Kol.5

	L.p.
	Wymagane przez Zamawiającego parametry, funkcje i warunki 
[w ramach przedmiotu zamówienia i oferowanej ceny przedmiotu zamówienia]
Opis parametru

	Minimalne wartości wymagane przez 
Zamawiającego
Parametr / Wartość wymagana 
	Parametr/Wartość oferowana
Wykonawca wpisuje słowa:
„TAK” lub „NIE”
oraz wartości parametrów – tam, gdzie Zamawiający wymaga [wskazując w Kol.3 „Podać” „opisać”] podania wartości 
parametrów 
[wpisanie słowa „TAK” oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego];
[wpisanie słowa „NIE” oznacza brak spełnienia wymagań Zamawiającego]
	Punktacja

	………..
	
	
	
	

	47
	Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzysznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB
· zakres częstotliwości nie mniejszy niż 1,0- 5,0 MHz (+/- 1MHz),
· ilość elementów akustyczny głowicy nie mniej niż 64,
· kąt pola penetracji głowicy nie mniejszy niż 90˚,
obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej nie mniej niż 2D, Kolor Doppler, M-Mode
	TAK
	
	Bez punktacji

	47
	Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB
· zakres częstotliwości nie mniejszy niż 2,0 MHz do 6,0 MHz (+/- 1MHz)
· liczba elementów w głowicy nie mniej niż 128
· kąt pola penetracji głowicy min. 65˚,
obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej nie mniej niż 2D, Kolor Doppler, M-Mode
	TAK
	
	Bez punktacji



[bookmark: _GoBack]Wykonawca uwzględnia wprowadzoną zmianę w treści oferty. W przypadku gdy Wykonawca sporządzi ofertę z użyciem formularza bez uwzględnienia zmiany, Zamawiający jeżeli będzie to możliwe i jeżeli nic innego z oferty nie wynika – poprawi ofertę.

               Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury 
                      i Inwestycji

                                                                                                                                                inż. Jan Zasowski 
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